














INFLUENCE OF THE STERILIZATION AND PHYSICOCHEMICAL STRUCTURE OF THE DIALYSIS 








In this study, four different dialyzers with the same polysulfone (PS) membrane sterilized with autoclave (AC), 
γ-ray using ether no additives (γ–) or an additive (γ＋), and no sterilization (NS) were investigated for solute 
transport performance.  Pores of the membrane may have been enlarged by steam of the high temperature 
and pressure in the AC and shrunk by crosslinking the second component polyvinylpyrrolidone (PVP) in PS in 
the γ– sterilization.  In addition, four other dialyzers which have different physicochemical structures were 
evaluated in terms of solute transport from the inside to the outside and its opposite.  As for the two kinds cof 
ellulose triacetate (CTA) membranes were compared under the same conditions, and there found a great 
difference in solute transport. 




















試験溶液は pH 7.4 の緩衝溶液 2000 mL に対してアルブ
ミン 4.84 g 溶解した。この試験液をホットスターラーで
加温（37℃一定）しながら撹拌した。試験液（疑似血液）
流量 QB =200 mL/min、濾過流量 QF = 10 mL/min で限外濾
過実験を行った（Figs.1~2）。実験中はダイアライザ試験




社製 RENAK PS-1.6（高圧蒸気滅菌、以下 AC）、同モデ
ルの未滅菌品（以下 NS）、添加剤を加えてまたは加えず
に γ線滅菌した試作モデル（以下 γ＋または γ－）である。 
 膜素材別実験で使用したダイアライザは川澄化学工業
社製 RENAK PS-1.6（PS 膜、以下 RENAK)、日機装社製
FDX-150GW（PEPA 膜、以下 FDX)、ニプロ社製 FB-150Uβ 













ている 5 分目のピークで滅菌法を比較すると、AC ＞ γ+ 
＞ NS ＞ γ－となった。AC では高温高圧の蒸気によっ
て細孔が拡大した可能性がある。γ－は γ線により PVP 同







Fig.5 には外内濾過 s.c.4（Fig.4）の内外濾過 s.c.4（Fig.3）
に対する比の経時変化を示した。RENAK は PS 膜であり
前述したグラジエント構造のため、外内濾過で高値をと




FB は CTA 膜で内側と外側でポアサイズが同じ均一構造
を有する。このため、内外濾過と外内濾過における s.c.4
に変化が見られなかったものと考えられる。しかし同じ
CTA 膜でもグラジエント構造を有する FIX では、外内濾
過でやや高い値をとった。 
 
Fig.3 内外濾過 s.c.4の経時変化 
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